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Interférences des AOD avec les tests chronomeétriques

' TESTS USUELS D’HEMOSTASE ET AOD
. NOUVEAUX CODES DE CONDUITE

dabigatran rivaroxaban apixaban
TQ Allongement Allongement Peu d’effet
TCA Allongement ++ Allongement + Peu d’effet
AL Tr s i Sous-estimation Pas d’effet Pas d’effet
Temps de thrombine  Allongement +++ Pas d'effet Pas d’effet
Activité coagulante
des facteurs s L .
I, V, VI, X, Sous-estimation Sous-estimation Peu d’effet
Vi, IX, X1, Xl

*** peut étre atténuée par la mesure sur plasma dilué

- Limiter les bilans d’hémostase chez patients traités par AOD
—>Si besoin, prélevement juste avant la prise du médicament

- Indiquer impérativement sur la prescription de biologie, le type

d’anticoagulant, schéma posologique et I'heure de prise (NABM).
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INHIBITEURS DE LA COAGULATION ET

dabigatran, rivaroxaban ou apixaban

Antithrombine activité

-
P

Surestimation - risque de masquer un déficit
- si basée sur l'inhibition du FXa : « xabans »
- si basée sur l'inhibition du Flla : dabigatran

Pas d’effet

- si basée sur l'inhibition du FXa : dabigatran
- si basee sur l'inhibition du Flla : « xabans »

antigéne Pas d’effet (pas de dépistage des variants)
Protéine C activité Surestimation

anticoagulante 3 risque de masquer un déficit

activité Pas d’effet

amidolytique

antigéne Pas d’effet (pas de dépistage des variants)
Protéine S activite Surestimation

anticoagulante - risque de masquer un déficit

antigéne
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BILAN DE THROMBOPHILIE

(suite)

Résistance a

PCa

Tests génétiques

° Faux négatifs

Mutation F5 G1691A (facteur V Leiden)

Mutation F2 G20210A

Pas d’effet

Anticorps

antiphospholipides

Anticoagulant lupique Faux positifs

Ac anticardiolipine (IgG et IgM)
Ac anti-béta2-GPI (ELISA)
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Pas d’effet
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AUTRES PARAMETRES

D-Diméres Diminution du taux de Pas
D-Diméres comme avec tous d’inteférence
les anticoagulants  analytique

Facteur Willebrand VWFRCo, VWFAg Pas d’effet

Anti-Xa HNF, HBPM Méthodologie de dosage non adaptée > 2 Ul/mL
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